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1 K^iavi lAi.pt. 256i L(?i^ vivn^aa^'iiajjam atusmMfiifl'?!? 3jvmnmau3jvi(?ia 


(inhaler) Lfl‘u^i|iluijuviwfll'an‘w3jinl‘umi?nu'il?am^ Jnvn^la l'Bvi (asthma) I^ailai^iai^inviLfa^-j 
(chronic obstructive pulmonary disease) I(?iUL?iiAns'B'U(?i'WLi]umfl(?ihivi‘U(?i™i(?i (metered-dose inhaler ma MDI) 

112 ^ g. %> SV I Ig. 

'wiAi'uinmm^ilinl(?iu<?i?^(?nuLL?^(^‘uainm'amaTwu??aau L‘u'in(?iu??aui (pressurized MDI) 

i j^ 'lu g.’t' s^s^s^ 

nanram^iluuuviiyia^Lfli^idia^auiJaiuiJinfl^ (mouthpiece) aan mi^uu^au wajjwmQaaauamjjflsai^'iia^ilaiuiJinfli?! 
7'23ja^'?i?'ia(^fl^LLiJanilaa3j'waiaL'inliJ^(?iau(?n‘ul‘u'iia^ilaiuiJinfl(?i 
man(?i'in(?iii??auiasfli?iTuiS(?iymLfl‘uasaa^dauL'inflm^L^‘uvnulaiAi?a3jniiaimiptflvnulaL‘in 
m?l'Suifl(?i'?ia^ipiiw™QBm?l'0flan<?ia^ mTiAi‘uuiLLasfl(?iuifll3jan'?ia^aialviil?sflnSwal‘um?BnU'il3jmu^iAia 

gfi'^ g g'l'^i '^ 12 ^ I 12^1 

‘uanain‘umaiaLfi(?imi?im?rumwil?sfl^aainailn?mflaul‘ufl/mAi'l3jiAiBa3jmal3jm3Jisfl3jflasl'0^i‘u 

12/ ^ g" ^ ^ 2/ 2/ I 

Li](?i di aBauilai uiJinfl(?iaanI(?i ufl3Jii?ma'uaia iflumiyilvi di a^au via(?i Lin'lillviilin'iimsmin 

U I U 2^ I ‘I I ‘<2^ 12/ 

maasjfladiaBauilaiuiJinflavia-JiAiviinLma “nnlviSdviw^LLasMLLiJanilaasjmlilauaivilvi 

Il2^^2^l'^ g.2^ 2/ ' /A eZ 

uruiiflamfl^maivivia^L'inflm^La'uvnu haTuuasaiaaanum^iavivnu hla mmnufia^a-jnan maif^n ^ 

u I u s I 

l‘uflviTi' 0 aimian?Iauvivnmi‘u Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (MHRA) 
lanumvi'iiajjauasiAiiiBimimnmniiwilTU'w w MDI uaBaaLaiin^a^milinmaaiaa '?!^Swdia?auilaiuiJinfla 
dnw^LLasfl^LLilanilaasjai^'] im aanma? mlunj lau-yranaan launiiWLiai] a.a. i987 flaivnvi 22 
LLasifial'vivianflviTi'aaimianBan 36 biu ‘nilviwiiTuSaimB'la inaiau'waaviau m^iavivnulaaan'u vnulalsjaan^-i'iirus 

12 ^ U 2/11 2/ ^ 

maansW^iSa'MSJilaaflaima (pneumothorax) in^nuanaaa^maailifl^uilanilaajjviviaanjji 
‘uanain'uma'ljj'uivijji'ua^ anBa-^nanla^Bi u^ivniS wiIt ubi iLilanilaajj iinm^ lauvn ulaanaa Linviniiviaaaajj 

2 ^ I 2 ^ I ^ ^ 2 ^ I 2 ^ 

uasifia granulation aa^aa^naa^maiiiaanjji vnnmuunuaivnnwfll'S MDI 

‘n-jvi3jaLLa'3aala'nm?mamam?ml3JWilBsfl^aa-jnana‘ua^m‘ni minaiauTiULLB^vivnAiiilaviau (rare) aun^finamj 
a^an?a-jnan'lafl'iiaLL‘usiiiiiaainTKn^mBLLyrnu'wmu'3'aa^niimBfl-3aiu6n?iluuu MDI 
na-ju-wm^a mwilTuamjiBa rauiaalaaui^anaa^ iiasaa mSianfliBiLUsiii^Bm? winaaaivi^wiJTU 
-LLa^Lla‘uwiJTU'31 na'uiAiuuimiJaijaa-j'u 

^ ^ I 2-' I 2>^ 2.^ I 2.^ 

ii]adiaBauiJaiuiJinflaaanIaufl3JUBtumaiJa^n‘u'l3jlvidiaBauviaaL'inilin§-3aiaaan'um^La‘uvnula 

I g. I I u I ij 1 s 

L'auiailnBruma^iaadviw^flaiaaaauuBnmilaiuiJinfla 

S ^ 2 .^ 2 .^ ^2/ I ^ I 2..'2.^ll 

uasaBBaailaiuilinfla‘n-jai‘ul‘ULLasai‘u‘uamiflsaiailnaainMuilanilaa3j-LLa^Lla‘uwilTU'3i 

1 ^ 2 ^^ 2 ^ 2/2/ 2/ ^ 

via-JiAiviinlviBufladiaBauilaiuiJinflalviflnn Iaua‘udiaBaulviflaa‘u'la0‘ULflu^a-jaan 

\ 2/ \ 2/ \ 2/ ^ 11^ II 

maila^nn'ljjlviSfl^uiJanilaasjL'inliJuBnmilaiuiJinflaWB^'wmuui -iriMnB'WMSjauui 
aBB0iLla‘uwiJTu™LBa^mBWiaBi3jflsaiaailnBtua6n^fl3jiLfl3ja<?n3j'WBsijl'ULanfliBLmti‘ui0BmBl'SinfladiviBUWiJTU 
TAiBasjwlviaB'iaa'aaaiJnBruinfla'naulviflanAi'wflsjuBru vnnyrua'imjuniAiBa^lviLiJauvilvijjmflai^a^ainPressurised 

u s s u u u 

metered dose inhalers (pMDI): risk of airway obstruction from aspiration of loose objects. Drug Safety Update volume 11 
issue 12 ; July 2018 : 2 . 
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